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Beskrivning: BedSlide™ &r en flexibel och smidig glidskiva som anvands vid forflyttning och vandning av patienter.
Den anvands pé operationsavdelningar, rontgenavdel ningar, akutmottagningar, vardavdelningar m.fl. Den passar dven
som lyfthjdlpmedel, t.ex. vid bedsideréntgen.

En av de framsta fordelarna med BedSlide™ &r att den &r |&tt att férain under patienten, utan att denne behdver vandas
eller lyftas. BedSlide™ &r dessutom mycket |&tt att rengora. For optimal funktion bor 2 st BedSlide™ anvéandas, en
under stussen och en under thorax.

1. Strack under- och draglakan. Hall upp och strack draglakanet med ena handen. Fatta
BedSlide™ med den andra handen enligt bilden. ( bild 1)

2. Forin BedSlide™ under patienten, mellan under- och draglakan. Strack anyo
lakanen om det tar emot, ta eventuellt ett tvahandsgrepp och hjap till med héften. (bild
2)

3. Skall forflyttning ske mellan sing och till t.ex. rontgen- eller operationsbord, finns tva
alternativ:
A. Skjut in BedSlide™ helt under patienten och stéll er pa varsin sida om sang/bord
och drag dérefter Over patienten.

B. Skjut in BedSlide™ halvvégs och 18t patienten glida Gver med hjalp av
draglakan eller liknande. (bild 3)

4. Vid véndning av patient: Skjut in BedSlide™ under patientens stuss och draglakan, fér samtidigt 6ver patienten
pasida. Har patienten glidit ned mot séngens fotéanda? Placera 2 st BedSlide™ under draglakan eller underlakan och
dra dérefter patienten upp till dnskad position.

5. Observera att den matta sidan glider battre mot vavplaster t.ex. Skai, Galon m.fl.

6. BedSlide™ rengdres med sprit-tvallsning.
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Vid fragor kontakta:
Comfort Medical AB
Tel. 070-314 7988
070-68 151 41
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