
 BedSlide�   BRUKSANVISNING FÖR RÖNTGEN

1. FÖRFLYTTNINGAR MELLAN SÄNG/BÅRVAGN OCH RÖNTGENBORD

A. Sträck på lakan och eventuella kläder. Fatta BedSlide enligt bild 1 och skjut in två
BedSlide halvägs under patienten, under draglakanet. Den matta sidan glider lättast
mot galon ,skai o.l. Låt patienten glida över med lite nedförsbacke (bild 2). 

            Bild 1                             Bild 2

2. BEDSIDE BILDTAGNING

A. Sträck under- och draglakan.För in BedSlide helt under patienten. Lyft  patienten några
centimeter. Placera bildplattan och centrera som vanligt. BedSlide ger inga artefakter och kan
ligga kvar under exponeringen (bild 3 och 4).

B. Efter bildtagningen: P.g.a. den låga friktionen kan man avlägsna bildplatta och
BedSlide från patientens sida, utan att lyfta.

C. Bedside bildtagning utan medhjälpare : för in två BedSlide under patienten. Skjut in
bildplattan mellan dessa (bild 5).

            Bild 3                                  Bild 4                                   Bild 5

3. VÄNDNING AV PATIENT

A. För in BedSlide under patientens stuss, under draglakanet. Rulla ihop draglakanet så
du får ett bra grepp, justera bordshöjden till lämplig höjd.

B. Drag till i lakanet med bägge händer, varvid patienten lätt glider över på sidan. Då
förflyttningen går snabbt, bör patienten informeras och personal stå på bägge sidor
om bordet (bild 6)

     Bild 6

4.    KASSETTBORD

          BedSlide kan användas som kassettbord på smala bårvagnar o.l.  (bild 7).
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